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Dotuczy oosteoowania o udziel@
przetarau nibosaniczoneso na ..Dostawg systemu wibracvineqo zqodnie z norma PN
BN 60068-2-6" . zn. TGV36l20l3

W zwiqzku z pltaniem do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia
2004r. - Prawo Zan6wief Publicznych (tekst jednolity DzU, z 20t3 r', poz-907 z
p6m. zrnianami) - wyjasniam co nastgpuje:

h'taniel

Prosimy o wyjasnienie, jakq stawk9 podatku VAT nalery vr' Fzwadku tej dostawy
zastosov/al - 8Vo czy 23Vo ?

Odpowiedi:

Zamawiajqry wyjasnia, ze w dostawie bQdqcego Fzedmiotem zam6\ir'ienia systemu
wibracyjnego nale2y stosowac podstawowq stawkq podatku VAT 23%, za wyjqtkiem
elementu zam6wienia: Impulsowy wanacniacz mocy systemu wibracyjnego (ak w
opisie pEedmiotu zam6wienia), w przypadku ld6rego nalezy zastosowa6 stawk9 8%

Podatek (VAT) dla Wykonawc6w w zakrcsie sprzetu kontrolno -pomiarowego stanowisk
badawczych $ynosi 8% zgodnie z nastgpujqcq podstawq pravn4:
1) art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpoiarowej (Dz. U. z

2002 t. Nr 147, poz.l229)
2) art. 8, ust.l pkt. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o Paiistwowej Stt^ity Poi! nei (Dz

U. z 2009 r. Nr 18, poz.97 zE zm.)
3) art.41, ust. l ,  pkt.2, zal4czrrik t 'r  3 poz.13l pk. 15ustawyzl1marca2004r.o

podatku od towar6w i us.lug (Dz. U. z 2009r Nr 195 poz.l504 ze zm.)

Pytrnie:

Cqy Zamawiaj4cy dopuSci stolik o Srednicy 229 mm i masie ruchomej nie mniejszej
Di? 12 kg z 17 otworami do mocowania obiekt6w testowych rozmieszczonych w
nastgpuj4oy spos6b: I w geometrycznym Srodku stolika, 8 r6wno rozlozonych na
okrggu o drednicy 150 mm, 8 r6wno rozlozonych na okggu o Srcdnicy 100 mm ?

Odpowiedi:

Zamawiaj4cy dopuszcza zaproponowane rozwiQzanie.

P!'tanie:

Czy Zamawiaj4cy dopuszcza przedluzenie terminu realizacji przedmiotu zam6wienia z
3 miesigcy do 4 miesigcy od daty podpisania umowy ?
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Odpowiedi:

Zamawiaj4cy nie Wftza zgody na prcponowane przedluzenie terminu realizacji
zam6wienia.

Pltaniel

Czy Zamawia:4cy doptszcza dostarczenie systemu wibracyjnego o parametmch:
- maksymalna sila dla wibmcji sinusoidalnych: 10 lN,
- maksymalna sila dla wibracji losowych: l0 kN,
- makymalne pryspieszenie dla pustego stolika dla wibracji sinusoidalnych 100 g,

maksymalna prQdko!6 I ,8 n/s ?

Odpowiedil

Zamawiajqcy dopuszcza zaproponorane roz$ igania.

Pytadie:

Czy Zamawiaj4cy dopuszcza dostarczenie stolika o Srednicy 240 mm ?
OdpowiedZ:

Zamawiaj4cy dopuszcza Taproponowane rozwiqzanie.

Pytanie:

Czy Zamawiajqcy dopuszcza dostarczenie stolu Slizgowego z p\dq wykonanq ze
stopu magnezu o wymiarach 800 x 800 mm ?

Odpowiedr:

Zamawiaj4cy dopuszc?a zaproponowane rozwiqzanie - zgodnie z opisem przedmiotu
zamturienia st6l Slizgowy musi mied r,rymiary min.'162 x76Z mm, wigc pr;ponowane
rozwiqzanie 800 x 800 mm jest w pelni akceptowalne.

Dodatkowo Zamawiajqcy informuje, ze zgodnie z ogloszenien zamieszczonym w
Biulerynie Zam6wiefi publicznych nr 422t16-2013; dnia 17.10.2013 r. iermin
skladania of€rt w niniejs4.rn postgpowaniu zostal wydluzony do dnia 24.10.2013 r.,
godz. I0. W r),lule ogloszenia popraniono oc4.\.r isrq omylkg pisarskq _ przy.lvolan\
numer normy powinien byi PN-EN 60068-2-6.
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