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Dotycry: Postępowania na dostawę kalorymetru do badania ciepła spalania próbek stĄch i ciekĘch z
automaĘlcznym obiegiem wody - zn. T GZl05 12023.

Zgodnie z postanowieniami Art.284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia l l
września Ż0l9 r. (Dz.U. z Ż022 r., poz. l7l0 ze zm.) i w związku z zadanymi pytaniami do ilw
postępowania _ wyjaśniam co następuje:

l. Czy zamawiający wymaga' aby napięcie robocze kalorymetru wynosiło 24v celem
zapewn ien ia bezpieczeistwa użytkown ików l aboratorium ?

Tak, zamawiający wymaga' aby napięcie robocze kalorymetru wynosiło 24V.

Ż. Czy zamawiający wymaga trybu działania sterowanego czasem rozumianego jako tryb ręczny
w związku z prowadzolryrrri badaniarrri?

Tak, zamawiający wymaga trybu działania sterowanego czasem rozumianego jako tryb ręczny w
związku z prowadzonymi badaniami.
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